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    产品分析报告单 
	产品名称及数量
	ISED-F08F1MC2P    1台
SN： 20190429002

	来源
	客户名称：北京星光凯明智能科技有限公司

	现场描述
	驱动器电阻接口损坏

	维修情况
	驱动器GP4062D元件损坏，导致放电功能损坏。更换元件后驱动器可以正常工作；

	分析
	放电电阻阻值过小，或者接线错误都有可能导致GP4062D损坏。

	建议
	外接放电电阻不要小于50欧姆。

	检测分析
	冯圣森
	日期
	2021-9-3
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