 维  修  报  告  单
                                                                               填表日期:  2022年 8  月  11 日
	基本信息
	编号
	R220811L160002
	销售
	张献之

	
	企业
	北京阿沃德科技
	财管
	安玉婷

	
	客户
	北京迪蒙数控技术有限责任公司
	联系地址
	北京市北京城区平谷区开发区平和街39号院联东U谷15号楼

	
	联系人
	牛大维
	联系电话
	13911493380

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	维修明细
	产品型号
	名称
	送修数量
	故障说明
	故障分析处理
	报价

	
	MBDKT2510E
	P21030935Z
	1
	NO.P21030935Z 驱动器报警950
	驱动器上电报警95.0，电源板烧坏，核心芯片	严重烧坏，检测通信回路相关元器件烧坏	检测解码回路相关元器件烧坏	。
    可能是机床存在漏电，或接地不完全，而造成漏电过大，从而造成此故障的发生。						维修驱动器：IC72/IC58/IC69/IC87/C89/PC17R12/R58/R69/R19//QN125/QN589QN715等。	请检查地线是否接好，以免此故障再次发生。								
	380元

	
	MCDKT3520E
	P21030089Z， A3W214700
	1
	NO.P21030089Z， A3W214700放电前整理完成时，检验人员确认参数时，开机Z轴驱动器显示不亮，检查进电无问题，更换其他驱动器正常。 
	经检查驱动器正常。
	

	
	MDDKT5540CA1
	P15031377N
	1
	NO.P15031377N 驱动器型号MDDKT5540CA1于内置软件韧体版本型号MCDHT3520E02不对
	客户弃修。
	

	
	MDDKT5540E
	P15120493N
	1
	NO.P15120493N 机床链接X轴驱动器，测试柜正常打开，移动各轴无反应，驱动器X轴报警err12.0，更换X轴驱动器后，测试柜正常启动运行。
	客户弃修。
	

	
	MEDKT7364E
	P16031108N
	1
	NO.P16031108N 操作人员锁机过程，锁完第一台后把测试柜推到第二台位置后开机驱动器一直显示报警Eee.14.0，经测试证明电机和下线是好的，只剩下驱动器有问题。
	客户弃修。
	

	
	MSMD012G1U
	16052816N
	1
	NO,16052816N 开机U轴驱动器报警490，编码器CS信号异常。
	电机线圈烧了，建议报废。
	

	
	MDME102GCH
	11100106N
	1
	NO,11100106N 在检验过程中发现通电不旋转
	[bookmark: _GoBack]已维修OK。
	

	到货日期
	
	检测日期
	20221012
	检测维修人
	王友军
	老化拷机□          检测□
	
维修报价合计
	380元

	换货日期
	
	换货审批人
	
	替换品发货日期
	
	
	

	维修费用到账日期
	
	维修品返还客户日期
	
	返还快递经办人
	
	客户签字确认
	

	 收货地址
	河北廊坊市广阳区经济开发区清华科技园孵化器7栋西侧工厂
	收货人
	　张维维
	电话
	13831857149 
	邮编
	101102

	注意事项
	1、 自维修报价之日起，客户须15日内提走货物；
2、 超过15日以上我司按照每天万分之四的滞纳金及万分之六的库房存储费收取；
3、存放时间超过三个月的维修品我司有追索维修费用的权利，如果发生遗失或损毁，我司维修中心将不负任何责任。



